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Nationales Vorwort 

Eine DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter 
Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN 
noch nicht als Norm herausgegeben wird. 

Zur vorliegenden DIN SPEC wurde kein Entwurf veröffentlicht. 

Erfahrungen mit dieser DIN SPEC sind erbeten 

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nagas@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle 
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden; 

— oder in Papierform an den Normenausschuss Gastechnik (NAGas) im DIN, 53058 Bonn, Postfach 14 03 62 
(Hausanschrift: Josef-Wirmer-Str. 1 – 3, 53123 Bonn). 

Dieses Dokument (CEN/TR 16061:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 237 „Gazähler“, dessen 
Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird, unter Mitwirkung des Normenausschusses 
Gastechnik (NAGas) erarbeitet. 

Die durch die Messgeräterichtlinie (MID) geforderten (Zusatz-)Funktionen für Gaszähler werden in diesem 
Dokument behandelt. Es dient weiterhin als Grundlage für eine zukünftige Norm für Gaszähler mit 
zusätzlichen Funktionen. Es ist bekannt, dass andere Fachausschüsse des CEN und CENELEC im Bereich 
Messkommunikationen tätig sind, wobei CEN/TC 294 „Kommunikationssysteme für Zähler und Fernablesung 
von Zählern“ hervorzuheben ist, der sich eingehend mit dem automatischen Ablesen von Gaszählern befasst. 
Die beschriebenen Funktionen sind hauptsächlich für die Verwendung in Haushaltszählern der 
Energieversorger gedacht, können aber ebenso geeignet sein für Zähler in gewerblichen und industriellen 
Anwendungen. Eine Reihe der Anforderungen können auf Zusatzgeräte für Gaszähler zutreffen. Es fällt 
jedoch außerhalb des Aufgabenbereichs des Fachausschusses, über Gaszählgeräte hinaus zu normieren. 

Dieser Fachbericht skizziert Empfehlungen für „intelligente Gaszähler“ („Smart Meters Gas“), legt dort, wo 
klare Einigkeit herrscht Empfehlungen fest, und ermittelt Bereiche, in denen einer Normierung Hindernisse 
entgegenstehen. Er zeigt an, wie Funktionen, falls sie ausgewählt werden, auf eine harmonisierte Art und 
Weise eingeführt werden können. Er strebt nicht danach, eine Auswahl zu treffen, welche Funktionen für 
einen intelligenten Zähler einzuführen sind. Der Bericht behandelt einfache bis vielschichtige Anwendungen 
des intelligenten Messwesens. 

Dieser Fachbericht ist anwendbar auf Gase der ersten, zweiten und dritten Familie nach EN 437. 

Es ist vorgesehen, dieses Dokument in das DVGW-Regelwerk „Gas“ aufzunehmen. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (CEN/TR 16061:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 237 „Gaszähler“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ist Grundlage einer noch zu erarbeitenden Norm für Gaszähler, die über die in der Mess-
geräterichtlinie (MID) geforderten Funktionen hinaus einige zusätzliche Funktionen bieten. Es ist bekannt, 
dass andere Fachausschüsse des CEN und CENELEC im Bereich Messkommunikationen tätig sind, wobei 
CEN/TC 294 „Kommunikationssysteme für Zähler und Fernablesung von Zählern“ hervorzuheben ist, der sich 
eingehend mit dem automatischen Ablesen von Gaszählern befasst. Die beschriebenen Funktionen sind 
hauptsächlich für die Verwendung in Haushaltszählern der Energieversorger gedacht, können aber ebenso 
geeignet sein für Zähler in gewerblichen und industriellen Anwendungen. Eine Reihe der Anforderungen 
können auf Zusatzgeräte für Gaszähler zutreffen. Es fällt jedoch außerhalb des Aufgabenbereichs des Fach-
ausschusses, über Gaszählgeräte hinaus zu normieren.  
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